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В настоящее время неинвазивная клиническая диагностика представляет огромный интерес для развития современной медицины. Неинвазивно собираемый конденсат выдыхаемого воздуха (КВВ), который содержит более двухсот компонентов, является уникальным объектом для анализа.

Анализ конденсата выдыхаемого воздуха на наличие воспалительных маркеров – неинвазивный метод, который используется для мониторинга легочных воспалительных процессов, в том числе хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В настоящее время из соединений, определяемых в КВВ, пероксид водорода является наиболее часто исследуемым. Целью нашей работы является разработка системы для анализа пероксида водорода в КВВ, исключающей стадию сбора пробы.
Нами была смоделирована система выдыхания воздуха человеком. Она состоит из водного раствора, через который с помощью воздушного насоса продувается воздух, и ячейки с датчиком на основе берлинской лазури. Электроды контактируют между собой через капиллярные волокна, обработанные электролитом, которые в условиях влажного воздуха обеспечивают проводимость второго рода (рис.1). 
[image: image1.png]Motenuvocrar
Curwan

Snexrpon ¢
Gepnnckoit
nasypuio

Membpana

- Bosayx

Hacwwaiowh pacteop




Рис.1. Схема модельной системы для анализа влажного воздуха.
Данная система позволяет определять пероксид водорода  в диапазоне концентраций 1 мкмоль/л-1 ммоль/л с чувствительностью 0,4 А/М*см2.
Разработанная нами система может быть использована для анализа пероксида водорода в выдыхаемом воздухе, т.к. в норме у здорового человека концентрация H2O2 составляет несколько микромоль в литре, а при воспалительных процессах в легких она повышается 1[]
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